
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการใชง้าน 

ชุดฝึกทกัษะดา้นการตรวจวนิิจฉยัโรคดว้ยเคร่ืองอลัตร้าซาวดจ์าํลอง 

 

SonoSim® Ultrasound Training Solution 
SonoSim LiveScan® User Guide 



 1. เช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ตใหก้บัคอมพิวเตอร์  

 

 

 

 

2. เช่ือมต่อหวัตรวจจาํลองเขา้กบัคอมพิวเตอร์ผา่นทางช่อง USB 

 

 

 

 

3. กดเลือกสัญลกัษณ์ของโปรแกรม Sonosim 

 

 

 

 

4. กดเลือกหลกัสูตรท่ีตอ้งการ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ 



  

 

SonoSim Courses 

 

เมนูน้ีใชส้าํหรับการเรียนการสอนความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอลัตร้า

ซาวดผ์่านส่ือการสอนทั้งแบบขอ้ความตวัอกัษร, วิดีโอ, คาํบรรยาย

ดว้ยเสียง และภาพเคร่ืองไหว เป็นตน้ ในตอนสุดทา้ยของการเรียน

จะมีแบบทดสอบใหผู้ใ้ชไ้ดฝึ้กทาํพร้อมการประเมินผล 

 

SonoSimulator 

 

เมนูน้ีใชส้าํหรับฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวหวัตรวจและการอ่านภาพ

จากอลัตร้าซาวดผ์า่นสถานการณ์จาํลอง 

 

SonoSim Case Legend 

 

เมนูน้ีจะสรุปขอ้มูลทางพยาธิสภาพในแต่ละจุดของการวางหวัตรวจ 

ของคนไขแ้ต่ละคนเอาไว ้

 

Knobology 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับศึกษาลกัษณะการทาํงานของเคร่ืองอลัตร้าซาวด์

ยีห่อ้ต่างๆ 

 

Claim Certificate 

(CME) 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับขอและพิมพ์รับใบรับรองผลการฝึก (Certificate) 

สาํหรับผูท่ี้ผา่นหลกัสูตรแลว้ 

 

Product Information 

 

เมนูน้ีจะเก็บรวมรวมขอ้มูลและคาํถามท่ีพบบ่อยพร้อมคาํแนะนาํ

จากผูเ้ช่ียวชาญในการใชง้าน SonoSim 

 

รายการเมนูหลกั 



SonoSim® Courses :  หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเน้ือหาการสอนไดโ้ดยผา่นการนาํเสนอในรูปแบบมลัติมีเดีย เช่น ภาพอลัตร้า

ซาวด์, การบรรยายดว้ยเสียง, ภาพกราฟิกคอมพิวเตอร์และภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ เวลาในการ

เรียนการสอนจะข้ึนอยูก่บัแต่ละหลกัสูตร และก่อนการเขา้มาเรียนจะตอ้งมีการเช่ือมต่อสัญญาณ

อินเทอร์เนต้ทุกคร้ัง ในการเขา้ถึงหลกัสูตรการเรียนการสอนออนไลนมี์ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เลือกหลกัสูตร 

เม่ือผูใ้ชก้ดเขา้มาท่ีเมนู  SonoSim® Courses จะปรากฏเมนูหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดท่ี

มี หลงัจากนั้นเลื  อกหลกัสูตรและเร่ิมบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ทาํบทเรียนใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

แต่ละหลกัสูตรจะแบ่งออกเป็นบทเรียนย่อยในหัวขอ้ต่างๆ ผูใ้ช้สามารถเรียนได้ด้วยตนเอง

สามารถกดออกจากบทเรียนหรือยอ้นกลบัเขา้มาในบทเรียนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี 
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3. ทาํแบบทดสอบ 

หลังจากเรียนครบทุกบทเรียนแล้วผูใ้ช้สามารถทาํแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจใน

หลกัสูตร เม่ือการทดสอบเสร็จส้ินคะแนนการทาํแบบทดสอบจะปรากฏข้ึนทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ทบทวนประสิทธิภาพ 

ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบการทาํแบบทดสอบของตนเองไดโ้ดยเลือกปุ่ม REVIEW TEST ถา้พอใจ

แลว้ ผูใ้ชส้ามารถพิมพค์ะแนนโดยเลือกปุ่ม PRINT จากหนา้ต่างเบราเซอร์ของตนเองได ้
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SonoSimulator® : สถานการณ์จาํลอง 

ในเมนูน้ีผูใ้ช้สามารถฝึกตรวจอลัตร้าซาวด์ผ่านผูป่้วยจริง โดยใช้หัวตรวจจาํลอง (SonoSim® 

Probe)  โดยการเคล่ือนท่ีของหวัตรวจในซอร์ฟแวร์จะสะทอ้นการเคล่ือนท่ีของหวัตรวจจาํลองท่ี

ผูใ้ชจ้บัอยูใ่นมือไดอ้ยา่งแม่นยาํ ซ่ึงการใชง้าน  SonoSimulator  มีขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. กาํหนดตาํแหน่งของตนเอง 

ผูใ้ชค้วรอยูด่า้นหนา้จอคอมพิวเตอร์ก่อนท่ีจะกดเขา้มาใชง้านท่ีเมนู SonoSimulator 

 

 

 

 

 

 

2. ปรับหวัตรวจ  

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่ม CALIBRATE จากนั้นโปรแกรมจะแจง้ว่าให้ถือหวัตรวจตั้งฉากกบัพื้นผิวเรียบ

ท่ีด้านหน้าของคอมพิวเตอร์(ทั้ งน้ีผูใ้ช้สามารถนําก้อนซิลีโคนมารองหัวตรวจได้) โดยให ้

Indicator ของหัวตรวจอยู่ทางด้านซ้ายของผูใ้ช้  ถ้าอยู่ในตาํแหน่งท่ีถูกต้องภาพหัวตรวจใน

โปรแกรมจะกลายเป็นสีเขียว จากนั้น เลือกปุ่ม OK หวัตรวจกส็ามารถพร้อมใชง้านแลว้ 
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3. เลือกสถานการณ์ 

ใหผู้ใ้ชเ้ลือกปุ่ม CASE LIST เพื่อเลือกสถานการณ์ของผูป่้วยจริงจาก SonoSim® Case Library  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขอ้มูลของผูป่้วย  

ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่ม  CASE HISTORY เพื่อเรียนรู้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยได ้
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5. เร่ิมการตรวจ 

จบัหัวตรวจแลว้วางลงบนพื้นผิวท่ีผูใ้ชต้อ้งการสแกน  เช่น ยกหัวตรวจลอยในอากาศ, วางหัว

ตรวจลงบนมือท่ีกาํอยู,่ วางหัวตรวจลงบนกอ้นซิลิโคน และสามารถวางหัวตรวจลงบนร่างกาย

ของหุ่นจาํลองหรือแมแ้ต่ผูป่้วยจริงได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เปล่ียนตาํแหน่งการตรวจ  

ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนตาํแหน่งการวางหวัตรวจในโปรแกรมไดด้ว้ยวธีิเหล่าน้ี 

6.1 เลือกตาํแหน่งการตรวจท่ีตอ้งการในแถบเมนูดา้นล่าง 
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6.2 เลือกตาํแหน่งการตรวจจาก จุดสวา่ง บนร่างกายเสมือน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 นาํเมาส์ไปกดคา้งไวท่ี้หวัตรวจจากนั้นลากเมาส์ไปท่ี จุดสวา่ง บนร่างกายเสมือน 
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7. เปล่ียนตาํแหน่งการมองร่างกายสเมือน 

การเปล่ียนตาํแหน่งการมองร่างกายสเมือนจะทาํใหผู้ใ้ชเ้ห็นร่างกายผูป่้วยในหลายๆมุมมองดว้ย

การกดปุ่ม CHANGE POSITION  ทั้งน้ีเม่ือการมองผูป่้วยเปล่ียนตาํแหน่งไปจะทาํใหก้ารวางหวั

ตรวจในจุดนั้นเปล่ียนองศาไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.ลบชั้นของร่างกาย 

การลบชั้นโครงสร้างทางกายวิภาคจะทาํให้ผูใ้ช้เห็นภาพสามมิติของอวยัวะภายในได้อย่าง

ชดัเจน และทาํใหผู้ใ้ชเ้ห็นลกัษณะลาํคล่ืนอลัตร้าซาวดท่ี์ออกจากหวัตรวจผ่านอวยัวะต่างๆ ดว้ย

การกดปุ่ม LAYERS 

 

 

 

 

 

 

SonoSimulator® : สถานการณ์จาํลอง 



9. Probe guidance 

ในกรณีท่ีผูใ้ชไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวหัวตรวจให้เกิดภาพอลัตร้าซาวด์ท่ีถูกตอ้งและชดัเจนของ

อวยัวะท่ีตอ้งการได ้ ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ม PROBE GUIDE เพื่อขอความช่วยเหลือทางดา้นลกัษณะการ

วางหวัตรวจท่ีถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ฟังผูเ้ช่ียวชาญ 

ในกรณีท่ีผูใ้ช้ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาพอลัตร้าซาวด์ท่ีตรวจได้ ผูใ้ช้สามารถกดปุ่ม 

FINDINGS เพื่อรับชมวดีิโอจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาพอลัตร้าซาวดไ์ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

Case List : เมนนีูใ้ช้สาํหรับเลอืกสถานการณ์จําลองของผู้ ป่วยจริงจาก SonoSim® Case Library 
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Case List เมนูน้ีใชส้าํหรับเลือกหวัขอ้การเรียนสถานการณ์จาํลอง 

Case 

เมนูน้ีใช้สําหรับกดเลือกการตรวจผูป่้วยคนต่อไป และ

สามารถกดเพื่อยอ้นกลบัไปตรวจผูป่้วยคนเดิมไดโ้ดยกด

ท่ีสัญลกัษณ์ลูกศร 

Case History 
เมนูน้ีใชส้ําหรับเรียนรู้ประวติัและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งของ

ผูป่้วยท่ีเลือก 

Change 

Position 

เมนูน้ีใช้สําหรับเปล่ียนตาํแหน่งการมองร่างกายสเมือน 

จะทาํให้ผูใ้ช้เห็นร่างกายผูป่้วยในหลายๆมุมมอง ทั้ งน้ี

เม่ือการมองผูป่้วยเปล่ียนตาํแหน่งไปจะทาํให้การวางหัว

ตรวจในจุดนั้นเปล่ียนองศาไปดว้ย 

Layers 

เมนูน้ีใชส้าํหรับลบชั้นโครงสร้างทางกายวิภาค จะทาํให้

ผูใ้ช้เห็นภาพสามมิติของอวยัวะภายในได้อย่างชัดเจน 

และทาํใหผู้ใ้ชเ้ห็นลกัษณะลาํคล่ืนอลัตร้าซาวดท่ี์ออกจาก

หวัตรวจผา่นอวยัวะต่างๆ 

Probe Guide 

เมนูน้ีใชส้ําหรับเม่ือผูใ้ชไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวหัวตรวจ

ใหเ้กิดภาพอลัตร้าซาวดท่ี์ถูกตอ้งและชดัเจนของอวยัวะท่ี

ต้องการได้  ให้ผู ้ใช้กดปุ่ม Probe Guide เพื่อขอความ

ช่วยเหลือทางดา้นตาํแหน่งการวางหวัตรวจท่ีถูกตอ้ง 
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Lock Probe 

เมนูน้ีใช้สําหรับล็อคหัวตรวจบนร่างกายเสมือน เพื่อ

สามารถใชป้ระเมินลายละเอียดของภาพอลัตร้าซาวด์ได้

มากยิง่ข้ึน 

Findings 

เมนูน้ีใชส้าํหรับขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้น

ภาพอลัตร้าซาวด์ โดยจะแสดงหนา้ต่างคลิปวิดีโอข้ึนมา

เพื่อช่วยในการอธิบาย 

Test Mode 

เมนูน้ีใช้สําหรับทดสอบการตรวจภาพอลัตร้าซาวด์ของ

ผูใ้ชง้าน โดยเม่ือเลือกเมนูน้ีแลว้จะทาํใหผู้ใ้ชไ้ม่สามารถ

กดเมนูท่ีช่วยเหลือต่างๆได้ เช่น Layers , Probe Guide 

และ Findings 

Compression 
เมนูน้ีใชใ้นการจาํลองสถานการณ์ในการออกแรงกดหัว

ตรวจลงบนร่างกายของผูป่้วยเพื่อตรวจดูหลอดเลือด 

Help 

เมนูน้ีใช้เม่ือ ผูใ้ช้ตอ้งการคาํอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัการ

ใช้งานเคร่ือง Sonosim เม่ือกดปุ่ม Help โปรมแกรมจะ

แสดงหน้าต่างของไฟด์  User Guide ข้ึนมาให้ผูใ้ช้ได้

ศึกษาเพิ่มเติม 
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Needle 
 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับจาํลองสถานการณ์การใช้อลัตร้าซาวด์

เป็นตวั Guide ในการใช้เข็มแทงเส้นเลือด (ultrasound-

guided needle-based) ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 โหมดคือ 

BEGINNER mode โหมดน้ีผูใ้ช้สามารถสไลด์หัวตรวจ

ได้ 4 ทิศทางและปรับองศาการแทงเข็มได้ 2 ทิศทาง 

ADVANCED mode โหมดน้ีผูใ้ชส้ามารถสไลดห์ัวตรวจ

ได ้4 ทิศทางและปรับองศาการทงเขม็ไดอ้ยา่งอิสระ 

 

Calibrate 
 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับปรับหัวตรวจให้ตรงกบัจุดอ้างอิง เม่ือ

ผูใ้ชเ้ลือกปุ่ม CALIBRATE โปรแกรมจะแจง้ว่าใหถื้อหวั

ตรวจตั้งฉากกบัพื้นผิวเรียบท่ีดา้นหน้าของคอมพิวเตอร์ 

(ทั้ งน้ีผูใ้ช้สามารถนําก้อนซิลีโคนมารองหัวตรวจได้) 

โดยให้ indicator ของหัวตรวจอยู่ทางด้านซ้ายของผูใ้ช ้ 

ถา้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้งภาพหัวตรวจในโปรแกรมจะ

กลายเป็นสีเขียว จากนั้น เลือกปุ่ม OK หวัตรวจกส็ามารถ

พร้อมใชง้านแลว้ 

 

Close 

 
 

เมนูน้ีใชก้ดเพื่อออกจากโปรแกรมท่ีเล่นอยูแ่ละยอ้นกลบั

ไปหนา้เมนูหลกั 

 

Depth 

 

เมนูน้ีใชป้รับระดบัความลึกของภาพอลัตร้าซาวดเ์สมือน 

 

Gain 

  

เมนูน้ีใช้สําหรับปรับระดับความมืดความสว่างของ

ภาพอลัตร้าซาวดเ์สมือน 

SonoSimulator® : สถานการณ์จาํลอง 



Doppler 

เม นู น้ี ใช้สํ าห รับ ก ารดู  color-flow, continuous-wave, 

pulsed-wave, M-mode และ power Dopplerของเลือด ซ่ึง

จะเมนูน้ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องวางหัว

ตรวจใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

Doppler 

Playback 

Controls 

เมนูน้ีใชส้ําหรับควบคุมการใช้งาน Doppler ผ่าน ปุ่มกด

เล่น (Play) ปุ่มกดหยุด (Pause) ปุ่มกดกรอ 1 เท่า (Full - 

Speed) ปุ่มกดกรอ 0.5 เท่า (Half - Speed) ปุ่มกดกรอ 

0.25 เท่า (One-quarter speed) และปุ่มกดดูภาพอัลตร้า

ซาวดเ์ฟรมต่อเฟรม 

Flip เมนูน้ีใชส้าํหรับกลบัดา้นภาพอลัตร้าซาวดเ์สมือน 

Freeze 
เมนูน้ีใช้สําหรับกดหยุดภาพอลัตา้ซาวด์เสมือนและกด

หยดุการเคล่ือนท่ีของหวัตรวจบนร่างกายเสมือน 

Save 
เมนูน้ีใชส้ําหรับบนทึกภาพอลัตร้าซาวด์เสมือนท่ีผูใ้ชไ้ด้

กดหยดุภาพเอาไว ้

Review 
เมนูน้ีใชส้ําหรับเรียกดูและลบภาพอลัตร้าซาวดเ์สมือนท่ี

ไดบ้นัทึกเอาไว ้

SonoSimulator® : สถานการณ์จาํลอง 



Annotate 

 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับพิมพ์ขอ้ความรายละเอียดใตภ้าพอลัตา้

ซาวด์เสมือน โดยเมนูน้ีจะใช้การได้ผูใ้ช้ต้องกดหยุด

ภาพอลัตร้าซาวดก่์อน 

 

Split 

 
 

เมนูน้ีใช้สําหรับกดเพื่อดูภาพอัลตร้าซาวด์เสมือนไป

พร้อมกบัภาพ MRI, CT หรือภาพ X-Ray 

 

Enlarge 
 

 

เมนูน้ีใช้สําหรับกดเพื่อดูภาพอัลตร้าซาวด์เสมือนท่ีมี

ขนาดใหญ่ข้ึน 

 

Caliper 

 
 

เมนูน้ีใช้ในการวดัค่าต่างๆบนภาพอลัตร้าซาวด์เสมือน 

เช่น ความยาว พื้นท่ี และปริมาตร เป็นตน้ 

 

Report 

 
 

เมนูน้ีใช้ในการคาํนวณค่าความดนัต่างๆของคนไขเ้พื่อ

เป็นรายงานประกอบการตรวจรักษาได ้

 

Legend 

 

 

เมนูน้ีใชใ้นการอธิบายคาํย่อท่ีปรากฏอยู่ใน Report และ

ใชเ้ป็นตารางในการตรวจเช็คค่าต่างๆทางดา้นหัวใจและ

ทางดา้นสูติศาสตร์ 
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Advanced Features 

Caliper : เมนูน้ีใช้ในการวดัค่าต่างๆบนภาพอลัตร้าซาวด์เสมือน โดยผูใ้ช้สามารถกด

เลือกวดัค่าได ้3 โหมดหลกัคือ  

1.Basic เป็นโหมดการวดัค่าความยาว ความกวา้ง และความสูง

2.OB เป็นโหมดการวดัค่าของเดก็ในครรภ ์เช่น Fetal biometry

3.Cardiac เป็นโหมดการวดัค่าเก่ียวกบัทางดา้นหวัใจ เช่น LVOT, diameter , SV และCO

Doppler : เมนูน้ีใช้สําหรับการดู color-flow, continuous-wave, pulsed-wave, M-mode 

และ power Dopplerของเลือด ซ่ึงเมนูน้ีจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือผูใ้ช้วางหัว

ตรวจอยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง สามารถควบคุมการใชง้าน Doppler ผ่าน ปุ่มกดเล่น (Play) ปุ่มกด

หยดุ (Pause) ปุ่มกดกรอ 1 เท่า (Full - Speed) ปุ่มกดกรอ 0.5 เท่า (Half - Speed) ปุ่มกดกรอ 0.25 

เท่า (One-quarter speed) และปุ่มกดดูภาพอลัตร้าซาวดเ์ฟรมต่อเฟรมได ้ 

Advanced Features 



             Report: เมนูรายงานผล เมนูน้ีจะใช้ได้กับ Case การตรวจหัวใจ (Cardiac Formula 

Worksheet) และการตรวจครรภ ์(OB Worksheet) ในบทเรียนคลินิกขั้นสูง (Advanced Clinical 

Modules) เท่านั้น เมนูน้ีจะเก็บและแสดงผลการวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆผ่านสูตรการคาํนวณ

สําเร็จรูปค่าท่ีแสดงและการคาํนวณนั้นจะไดรั้บการอปัเดตแบบเรียลไทม์ตามพารามิเตอร์ท่ีผู ้

ใชไ้ดว้ดัและใส่ส่งในรายงาน โดยการวดัค่าพารามิเตอร์นั้นผูใ้ชต้อ้งกดเลือกเมนู Caliper จากนั้น

ค่าท่ีวดัได้จะถูกจัดเก็บลงเมนูรายงานผลแบบอัตโนมัติ ซ่ึงเม่ือผู ้ใช้เลือกคนไข้คนถัดไป 

ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกลบทนัที 

Advanced Features 



             Summary : เมนูสรุปผล เมนูน้ีจะปรากฎอยู่ในจุดสุดท้ายของแถบเมนูในการเลือก

ตาํแหน่งการตรวจบนร่างกายเสมือนและจะอยู่ในบทเรียนคลินิกขั้นสูง (Advanced Clinical 

Modules) เท่านั้น โดยเมนูน้ีจะอธิบายบทสรุปของการตรวจอลัตร้าซาวดข์องผูใ้ชใ้นแต่ละ Case 

เพื่อเพิ่มความเขา้ใจใหผู้ใ้ชม้ากข้ึน 

            Summary Worksheet : เมนูรายงานสรุปผล เมนูน้ีจะแสดงค่าพารามิเตอร์ท่ีถูกต้อง

ทั้งหมดในการวดัออกมาใหผู้ใ้ชไ้ดศึ้กษา 

Advanced Features 



SonoSim LiveScan® เป็นTagสาํหรับฝึกการทาํอลัตราซาวดซึ์�งสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัผูป่้วยจาํลอง

และหุ่นจาํลองเพื�อจาํลองพยาธิสภาพไดต้ามตอ้งการ  

1. Plug in your probe

เชื�อมต่อหวัตรวจSonoSim LiveScan เขา้กบัช่องUSB บนคอมพิวเตอร์ 

2. Launch software

. ดบัเบิ�ลคลิกที�ไอคอน SonoSim®  บนหนา้desktop เพื�อเรียกใชง้านโปรแกรม

Using SonoSim LiveScan®



Using SonoSim LiveScan®

3. Open SonoSimulator®

เลือกSonoSimulator® จากเมนูหลกัของ SonoSim® Ultrasound Training Solution 

4. Choose your tags

เลือกใชT้agที�ตอ้งการ และติดTagใหต้รงตามตาํแหน่งที�ระบุไวบ้นTag

*Note:
The semi-permanent tags (สีฟ้า) เหมาะสาํหรับติดบนหุ่นจาํลอง 
The disposable tags (สีเงิน) เหมาะสาํหรับการใชาํงานครั� งเดียวโดยใชติ้ดบนผูป่้วยจาํลอง 

Semi-permanent tagDisposable tag



Using SonoSim LiveScan®

5. Select a case

เลือกบทเรียนจากปุ่ม CASE LIST จากนั�นเลือกบทเรียนที�มีสญัลกัษณ์SonoSim LiveScan® .

6. Apply your tags

จะมีหนา้ต่างสาธิตการใชง้าน SonoSim LiveScan® tag  ปรากฎขึ�นมาเพื�อแนะนาํการใชง้านที�ถูก

ตอ้ง สามารถเรียกดูวธีิการใชง้านไดโ้ดยคลิกที�ปุ่ม Help 



7. Start scanning

วางหวัตรวจSonoSim® บน tagเพื�อเริ�มใชง้าน หากต่างการเปลี�ยนมุมมองหรือตาํแหน่งใน

การดูภาพ ใหน้าํหวัตรวจไปวางยงัTagของตาํแหน่งที�ตอ้งการ

Using SonoSim LiveScan®



Align Tag

สามารถเรียกใชง้านฟังกช์นั ALIGN TAG โดยการกดปุ่ม HELP โดยผูใ้ชส้ามารถ

ทาํการcalibration เพื�อใหผู้ป่้วงจาํลองหรือ หุ่นจาํลอง สามารถใชง้าน SonoSim LiveScan® ได้

ตามตาํแหน่งที�ถูกตอ้ง หากภาพอลัตร้าซาวดที์�ไดไ้ม่ตรงตามตาํแหน่งที�ระบุไวบ้นTag สามารถ

ใชA้LIGN TAG  เพื�อระบุภาพใหต้รงกบัตาํแหน่งที�ระบุบนTag โดยการถือหวัตรวจไวด้งัภาพ

ดา้นล่างแลว้รอใหภ้าพอลัตร้าซาวดขึ์�นที�หนา้จอ จากนั�นคลิกALIGN TAG button.

SonoSim LiveScan® Features



SonoSim LiveScan® Features

Place Tags
สามารถเรียนใช้ฟังกช์ั�นน�โีดยการคลิกที�ปุ่มHELP  โดย�งก์ชั�นนี�จะแนะนําการวางTagในตาํแหน่งที�ถุกตอ้ง เริ�มจากการ
Scan Tag ขณะเรยีกใช้�งก์ชั�นนี� จากนั�นโปรแกรมจะแสดงตาํแหน่งของTagที�ควรวางบนหน้าจอ



Troubleshooting

Optimizing System Performance

หลีกเลี�ยงการใชS้onoSim® Ultrasound Trainingใกลว้ตุัโลหะ เช่น มือถือ นาฬิกา หรือการ

วางSonoSimไวบ้นวสัดุที�ทาํจากโลหะ


	คู่มือการใช้งาน sonosim
	Pages from SonoSim_User_Guide_LiveScan-2



